
 

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องตรวจ PT & INR  ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน …5… เครื่อง  เครื่องละ ๕๐,000  บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 25๐,๐๐๐.. บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ านวน ๕ เครื่อง  เครื่องละ 45,000..... บาท เปน็เงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐. บาท 

 ณ …………………………………….. 

    ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
4.1 บริษัท เอมพีเมดกรุ๊ป 
4.2 บริษัท เมด วัน จ ากัด 
4.3 บริษัท โรชไดแอกนอสติก 

    5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและจัดท ารายละเอียดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1 นายสรวุฒ ิ พรมคล้าย  ลงชื่อ............................................................. 
5.2 นายสุรรกุล  สุขพันธ์อ่ า  ลงชื่อ............................................................. 
5.3 นายอรัญ  ทิ้งโคตร    ลงชื่อ............................................................. 

 



 

 
                              คุณลักษณะเฉพาะ 

ชุดตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด PT/INR  (PT/INR Monitoring System) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
------------------------------------------------ 

1. ความต้องการ          ชุดตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด PT/INR (PT/INR Monitoring System) 
                                   มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด  

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  ส าหรับใช้ทดสอบสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดครบส่วน เพ่ือตรวจวัดค่าการแข็งตัวของ 
                                   เลือด PT/INR 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1 ตัวเครื่องเหมาะกับการใช้งานและสะดวกแก่การพกพา ทั้งยังสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้ 
3.2 ตัวเครื่องสามารถใช้กับไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ตั้งแต่ 100-240 VACหรือแบตเตอรี่ alkaline ขนาด AA  

ไม่เกินจ านวน 4 ก้อน หรือ Rechargeable Universal Battery Pack  
3.3 แถบตรวจขนาดบรรจุไม่มากกว่า 50 การทดสอบ โดยแถบตรวจเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว และมีสารดูด

ความชื้นเพื่อป้องกันความชื้น 
4. คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.1   สามารถใช้ทดสอบกับตัวอย่างเลือด (Fresh capillary whole blood) 
     4.2   ตัวเครื่องสามารถเก็บข้อมูลโดยอาศัยหน่วยความจ าในเครื่องได้อย่างน้อย 100 การทดสอบตลอดจน   

สามารถดูผลการทดสอบย้อนหลังได้  
     4.3   สามารถท าการตรวจวัดที่ระดับอุณหภูมิในช่วง 10–35 OC และความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 10-90% 
     4.4   เครื่องตรวจมี Control อย่างน้อย 1 ระดับ 
     4.5   ใช้ตัวอย่างตรวจปริมาตรไม่เกิน 20 ไมโครลิตร 
     4.6   แถบตรวจสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้องโดยไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส  

4.7   แถบตรวจสามารถตรวจวัดค่า INR ได้ในช่วงตั้งแต่ 0.8 –7.5 หรือกว้างกว่า 
5. เงื่อนไขเฉพาะ 

5.1 บริษัทมีการอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 
5.2 มีคู่มือการใช้งานให้อย่างน้อย 1 เล่ม 
5.3 รับประกัน 1 ปี 
5.4 วันหมดอายุของชุดตรวจที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 6  เดือนนับจากวันส่งมอบ 

ลงชื่อ……………………………………………..ประธานกรรมการ 
       (นายสรวุฒิ      พรมคล้าย) 
ลงชื่อ…………………………………………….กรรมการ 
        (นายสุรรกุล  สุขพันธ์อ่ า) 
ลงชื่อ…………………………………………….กรรมการ 
        (นายอรัญ              ทิ้งโคตร) 


