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ประกาศจังหวัดพิจิตร  
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) จ านวน ๑๓ ชุด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่…………………………….. 

  

-------------------------------------- 
  จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ 
ดังนี้ 
              ๑. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต าบลตะพานหิน 
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด 
              ๒. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลทับคล้อ ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร  ๑ ชุด 
             ๓. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลโพทะเล ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร ๑ ชุด  
             ๔. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสามง่าม ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร  ๑ ชุด 
             ๕. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่ บ้านห้วยคต ต าบล
บางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
             ๖. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแหลมรัง  ต าบล      
บึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
            ๗. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางคลาน ต าบลบางคลาน 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
            ๘. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงเสือเหลือง ต าบล        
ดงเสือเหลือง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
            ๙. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเนินสว่าง ต าบล     
เนินสว่าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด 
           ๑๐. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองคู้  ต าบล       
ท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
           ๑๑. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด 
 
 

/๑๒.ยูนิต… 
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            ๑๒. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยางสามต้น ต าบล
หนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
            ๑๓. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบกระเปา ต าบล
หนองโสน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามท่ีเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วย งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖.    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดพิจิตร ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ     
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 
ห้ามท าสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

      ๑๑. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

      ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย(Electronic Government 
Procurement : e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี 

      ๑๓. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนด 

 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิ เล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  

  

/ผู้สนใจ… 
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               ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  www. ppho 
moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔ ต่อ 
๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ 

 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดสอบถามมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
ผ่านทางอีเมล์ purun.t @ ppho.go.th ภายในวันที่.......................................โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านอีเมล์ purun.t @ ppho.go.th และ www.gprocurement.go.th    
ในวันที่....................................... 

     ประกาศ ณ วันที ่      กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่        /๒๕๖๐ 
การซื้อยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) จ านวน ๑๓ ชุด 

ตามประกาศจังหวัดพิจิตร 
ลงวันที่        กันยายน   ๒๕๖๐ 

     ----------------------------------------- 

   จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการ ดังนี้ 
             ๑. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต าบลตะพานหิน 
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด 
             ๒. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลทับคล้อ ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร  ๑ ชุด 
             ๓. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลโพทะเล ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร ๑ ชุด  
             ๔. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสามง่าม ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร  ๑ ชุด 
             ๕. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่ บ้านห้วยคต ต าบล
บางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
             ๖. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแหลมรัง  ต าบล      
บึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
            ๗. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางคลาน ต าบลบางคลาน 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
            ๘. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงเสือเหลือง ต าบล        
ดงเสือเหลือง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
            ๙. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเนินสว่าง ต าบล     
เนินสว่าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด 
           ๑๐. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองคู้  ต าบล       
ท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
           ๑๑. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด 
           ๑๒. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยางสามต้น ต าบล
หนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 
           ๑๓. ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบกระเปา ต าบล
หนองโสน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด 

/ซึ่งพัสดุ.. 
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ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

          (๑) หลักประกันการเสนอราคา   
            (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
  ๑.๗ รายละเอียดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 ๒.๑   มีความสามารถตามกฏหมาย 

 ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๒.๓   ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ 

 ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วย งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ 
 

/๒.๙.... 
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  ๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่รับมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนด 
          ๒.๑๑  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช ก าหนด 
       ๒.๑๒  ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์             
(e-Government Procurement: e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง   

      ๒.๑๓  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนด 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
   (๔)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                                      (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                      (๔.๒)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)  โดยไม่ต้องแนบในรูป แบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

/๓.๒ ส่วนที…่ 
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  ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
   (๒)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  ๔.๔ 
  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูป แบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูป แบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

       (๑) ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
ประเภท  PDF  File  (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกตอ้ง และชัดเจนของเอกสาร  PDF File  ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

       (๒) ผู้เสนอราคาน าข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม ๔.๑ มาด าเนินการบันทึก 
และส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่ประกาศก าหนด  โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload)  ของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา 

๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา  
ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ หน่วยงานในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่ เกิน ๖๐ วัน  นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

/ส าหรับ… 
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   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                     ๔.๕  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                     ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่      กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

 ๔.๗  ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
ประเภท  PDF  File  (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกตอ้ง และชัดเจนของเอกสาร  PDF File  ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
      คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 
๑ . ๕  ( ๑ )  ห ากปรากฏ ผู้ เ สนอร าค า ร าย ใด กระท า ก า ร อัน เป็ น ก าร ขั ดข ว า งก าร แข่ ง ขั น ร าค า 
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  

                      หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายใด
รายหนึ่งกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๕ (๒) หน่วยงานของรัฐสามารถตัด
สิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงานได้ 

๔.๘  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเ พ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่ก าหนด 
 

/(๔)…. 



-๖- 
 

(๕) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
(๖) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ จ านวน ๒๗๘,๒๐๐ บาท (สองแสน     
เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
                  ๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางธนาคาร 
                  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย   
                         กรณีที่ผู้ เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่ งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องใน
วันที่……………………………….. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐0 น.  
      ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 
(หลักประกันการเสนอราคา) ก าหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ด าเนินการดังนี้ 
     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น 
     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอ
ราคากับทางราชการ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (จังหวัดพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 
  หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก  
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
 
 

/๖.หลักเกณฑ์… 



-๗- 

 ๖.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัด จะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
  ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น 
  ๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง 
อย่างใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                   ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ต าม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการ 
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

       ในกรณีที่ผู้ เสนอราคารายที่เสนอราคารายต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือหน่วยงานของรัฐจะให้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยงาน
ของรัฐมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคารายนั้น ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐ 

/๖.๖ ในกรณี…. 



-๘- 
 

 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกเปน็ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕ จงัหวัดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล  
การเสนอราคาดังกล่าวได ้

 ๗.   การท าสัญญาซื้อขาย 
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 

ในข้อ ๑.๔ (๒) 
(๔)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้
ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔.(๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่น 

ข้อเสนอ(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 ๘. อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 
 

/๙. การ…. 
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 ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 
                          การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๖๖๑ จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดหาในครั้ง
ดังกล่าว จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดซ้ือได ้
                  ๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ     
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๐.๔ จังหวัด สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)      

         จังหวัดพิจิตร 
                                                                      กันยายน  ๒๕๖๐ 



คุณลักษณะเฉพาะ 
ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  

         …………………………………… 
1. ความต้องการ      ยูนิตท าฟันพร้อมอุปกรณ ์
2. คุณลักษณะท่ัวไป 

2.1 ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ าลาย ระบบน้ า
บ้วน ปากเก้าอ้ีคนไข ้

2.2 ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ า ส าหรับเครื่องขูดหินปูนพร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ า และมีหัวต่อ
แบบ Non-Return Valve ส าหรับเสียบท่อน้ าได ้
      2.3 มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ แบบหลอด LED ในต าแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน 

2.4 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน    
50 โวลท์ ใช้กับระบบท างานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์ 
      2.5 มีระบบ First Priortry  
3. คุณสมบัติทางเทคนิค 

1. ระบบให้แสงสว่าง 
 1.1 แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน และใช้หลอด LED 
 1.2 ให้ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัส 13,000 และไม่เกิน 28,000 ลักซ ์
 1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
 1.4 Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600-6,5000K (องศาแคลวิน) 
 1.5 สามารถปรับระดับความเข้มของแสงได้อย่างต่อเนื่องหลายระดับเปิด -ปิด ด้วยระบบ

อัตโนมัติ และ Manual Switch 
 1.6 Flexible Arm ส าหรับยึดโคมไฟ  
  1.6.1 ท าด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรง ยึดติดและมีสีคล้ายคลึงกับตัวยูนิต 
  1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ สามารถท ามุมเอียง
ได ้
  1.6.3 ด้ามจับโคมไฟสามารถถอดออกน าไปฆ่าเชื้อด้วย Autoclave 
                 1.6.4  ด้านหน้ามีวัสดุโปรงใสปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
       1.7 มีระบบ ปิด-เปิด เป็นแบบ Sensor และระบบ Manual สวิทซ์ ปิด-เปิด อยู่ที่แผงควบคุม
เก้าอ้ีขึ้น-ลงอย่างน้อย 2 ต าแหน่ง  
       1.8 Light Pattern ที่ระยะโฟกัส ความลึกไม่น้อยกว่า 70 mm. ความกวางไม่ต่ ากว่า 100 
mm. 
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  2. ระบบเครื่องกรอฟัน 

 2.1 เครื่องก าเนิดอากาศอัด  
                 2.1.1 เครื่องอัดอากาศเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ ามันหล่อลื่น 
                 2.1.2  ก าลังของมอเตอร์ขนาดไม่น้อยว่า 2 แรงม้า 
                 2.1.3  จ านวนรองการหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบ/นาท ี
                 2.1.4 สามารถผลิตปริมาณลมที่ 5 Bar ได้ไม่น้อยกว่า 160 ลิตร/นาท ี
                 2.1.5 มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ (โอเวอร์โหลด) 
                 2.1.6 ถังเก็บอากาศอัด 
                         2.1.6.1 ภายในเคลือบกันสนิม มีความจุถังขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลิตร พร้อม Safety 
                                    Valve 
                         2.1.6.2 มีมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศท่ีเก็บอยู่ในถัง 
                         2.1.6.3 มีวาล์วเปิดปล่อยลมและน้ าทิ้ง ติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก 
                         2.1.6.4 ถังเก็บลมของเครื่องอากาศอัดและมอเตอร์ทั้งชุด ต้องผลิตจากโรงงาน 
                                   เดียวกันประเทศเดียวกัน 
                2.1.7 มีสวิทซ์อัตโนมัติควบคุมการท างานของมอเตอร์ ให้แรงดันลมในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง 
Cut –In มีแรงดันลมไม่ต่ ากว่า 5 Bar 
                2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด  ต้องติดตั้งในห้องยูนิตท าฟัน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพ
อากาศอัด  ต้องมีองค์ประกอบและการติดตั้งเรียงล าดับ ก่อนเข้ายูนิตท าฟัน  ดังนี้ 

2.1.8.1 ขจัดน้ าที่เกิดจากการควบแน่นภายในอากาศอัดด้วย Water Seperater 
ชนิด Auto-drained ที่มี Differential Pressure Indicator จ านวน 1 ตัว 

2.1.8.2 กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 5 ไมครอน ด้วย 
              Air Filter หรือ Filter Grade 10 พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ท่ีมี 
             ประสิทธิภาพเทียบเท่าจ านวน 1 ตัว 
2.1.8.3 กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 0.3 ไมครอนด้วย 

             Mist Separator  หรือ Filter Grade 6 ที่มี  Differential Pressure   
             Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า 
            จ านวน 1 ตัว 
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2.1.8.4 กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 0.01 ไมครอนด้วย 

             Micro-mist Separator หรือ Filter Grade 2 ที่ม ีDifferential Pressure  
            Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า 
            จ านวน 1 ตัว 

              2.1.8.5  ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 Bar ด้วย Air Regulator พร้อมมาตรวัด 
                         แรงดัน จ านวน 1 ตัว 

2.1.8.5 มีตู้ครอบ Compressor 

 2.2 ด้ามกรอ ประกอบด้วย 
  2.2.1 ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จ านวน 5 หัวกรอ ด้ามกรอแบบมีไฟ Fiber optic มี
ลักษณะ ดังนี้ 
   2.2.1.1 เป็นชนิด Ceramic Ball Bearing มีคุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกัน
การไหลย้อนกลับของน้ าและลมขณะหยุดใช้งาน มีแรงบิด (Torqus) ไม่น้อยกว่า 22 วัตต์ มีรูน้ าออก
ระบายความร้อนของหัว Bur จากการกรอฟันที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่า 3 รู ในใบพัดเป็นแบบ 2 ชั้น (Twin 
Power) และแต่ละชั้นมี คีบรับแรงลม 16 คีบ 
   2.2.1.2 ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnection หมุนได้โดยรอบ 
และด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4Holes) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ปลาย Coupling จ านวน 2 ชุด 
   2.2.1.3 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยทนความร้อนได้สูง 
ถึง 135 องศาเซลเซียส 
                               2.2.14 สายด้ามกรอเร็ว 2 เส้น มีระบบ Circuit Optic Fiber และเป็นแบบมี
ไฟเพ่ือรองรับด้ามกรอแบบมีไฟได้ และควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟที่ด้ามกรอที่ปุ่มควบคุมด้านทันตแพทย์
และด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ 
  2.2.2 ด้ามกรอช้า 
   2.2.2.1 Micro motor เป็นชนิด Air Micro motor โดยมีด้านท้ายเป็นแบบ  
4 Holes 

2.2.2.2 สามารถต่อสเปรย์น้ าได้และสามารถปรับความเร็วได้ 
2.2.2.3 มีด้าม ชนิดหักมุม (Contra-Angle) ชนิดต่อตรง (Straight) ชนิดหัก 

มุมส าหรับขัดฟัน (Prophy)อย่างละ 1 ด้าม 
2.2.2.4 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้ 

สูงถึง 135 องศาเซลเซียส 
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                               2.2.2.5 หัวกรอทั้งหมดวางอยู่บน Hand piece Holder (ซ่ึง Holder สามารถ 
ถอดออก Auto Clave ได้) เป็นแบบ Fully Automatic ควบคุมการท างานโดยใช้ Foot Switch เป็น
แป้นเหยียบเพียงอันเดียว และที่ Foot Switch เท้าเดียวกันนี้มี Switch ควบคุเก้าอ้ีให้เคลื่อนไหวใน
ต าแหน่งที่ต้องการได้ด้วย 
  2.2.3  มีมาตรวัดแสดงการท างานของด้ามกรออยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
ในขณะใช้งานเมื่อด้ามกรอท างานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 15 นาที่ แรงดังอากาศที่ด้ามกรอต้องคงที่
ตลอดเวลา ตามค่าท่ีก าหนดจากเอกสารก ากับด้ามกรอ 
   2.3 Tripple Syringe  
                  2.3.1 สามารถเป่าน้ าหรือลม อย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
                  2.3.2 สามารถเป่าน้ าและลมพร้อมกันได้ 
                  2.3.3 สามารถถอดปลายทิปฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้ และมีปลายทิปส ารองอย่างน้อย 
5 อัน 
 2.4 สายด้ามกรอและ Tripple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท าด้วยซิลิโคน 
 2.5 ภาชนะบรรจุน้ ากลั่นส าหรับใช้กับหัวกรอ และTriple  Syringe   
  2.5.1 เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันลมภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะต้องไม่แตก
กระจายจนเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
                     2.5.2 เป็นภาชนะใส มองเห็นระดับน้ าได้ ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 บาร์ 
  2.5.3 มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
  2.5.4 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพ่ือเติมน้ า หรือท าความสะอาดได้สะดวก 
  2.5.5 มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน 
  2.5.6 มีตัวครอบชุดขวดน้ า Water Tank 
3. ระบบควบคุม 
 3.1 ระบบการควบคุมการท างานของด้ามกรอ 

3.1.1 มีระบบป้องกันการดูดน้ าย้อนกลับเข้าด้ามกรอ 
  3.1.2 มีระบบ First Priority  โดยระบบควบคุมการท างานของด้ามกรอ เป็นแบบระบบ 
Electric Solenoid Valve System เมื่อหยิบด้ามกรอออกจากที่วางตั้งแต่ 2 ด้ามกรอข้ึนไป  
และเหยียบสวิตซ์เท้าต้องมีด้ามกรอที่ท างานเพียงด้ามเดียว คือด้ามกรอท่ีหยิบออกมาแรกสุด 

3.1.3 สามารถปรับปริมาณน้ าและแรงดันอากาศอัดของด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวก  
โดยผ่าน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใช้กับด้ามกรอ 
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3.1.4 การควบคุมปริมาณน้ าและแรงดันอากาศอัด จะต้องไมม่ีการบีบ หรือหักพับ 
สายในระบบ 

3.1.5 สายน้ า และสายอากาศอัดภายในระบบควบคุม เป็นสายที่ท าจากPolyurethane  
(PU) ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 0.8 AMP  และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป
ตะวันตก โดยมีการระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ตัวสาย 

3.1.6 มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ 
         3.1.6.1  ส าหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่  
         3.1.6.2 ส าหรับด้ามกรอช้า 1 ที่  
         3.1.6..3 Tripple Syringe 1 ที่  
         3.1.6.4 มีที่วางส ารองอีก 1 ที ่

 3.1.7 มีที่วางใส่เครื่องมือ มีขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้วx11 นิ้ว 
 3.1.8 ที่ใส่ด้ามกรอและท่ีวางถาดใส่เครื่องมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน 
 3.1.9 ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือสามารถปรับต าแหน่งได้ทั้งแนวราบและ 

แนวดิ่ง และคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ (ทั้งนี้เมื่อเปิดเครื่องแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพ้ืน) 
3.2 สวิตซ์เท้า สามารถ 
 3.2.1 ควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ า และปรับระดับพนักพิงของเก้าอ้ีคนไข้เข้า –ออก 
 3.2.2 ควบคุมการท างานของด้ามกรอ และสามารถเลือกให้หัวกรอท างานอย่างเดียว 

หรือท างานแบบมีน้ าร่วมด้วย 
                     3.2.3 ควบคุมระบบแสงสว่างของโคมไฟส่องปากได้ 2 ระดับ และปิด-เปิด โคมไฟ 
                     3.2.4 สวิทช์ควบคุมเก้าอ้ี และสวิทซ์ควบคุมการท างานของด้ามกรอประกอบอยู่ในชุด
เดียวกันและสามารถเคลื่อนที่ได้ 
4. ระบบดูดน้ าลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction) 
    4.1 เป็นระบบ  Motor Suction ที่ไม่ใช้น้ าร่วมในการท าให้เกิดแรงดูด 
 4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ไม่ต่ ากว่า -80 mm.Hg หรือเทียบเท่า 
 4.3 Salive Ejector และ High Volume Suction สามารถท างานพร้อมกัน โดยแรงดูดไม่ตก 
และการท างานเป็นแบบอัตโนมัติ 
 4.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ าทิ้งและสามารถน าออกมาล้างและท าความสะอาดได้ 
 4.5 สายดูดส าหรับ Salive Ejector และ High Volume Suction ผนังด้านในท าด้วย ซิลิโคน  
มีคุณสมบัติไม่หดหรือตีบตัวขณะใช้งาน 
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          4.6 มีระบบป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกกรณี       
          4.7  มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ารุดกรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
          4.8  ลมที่เป่าออกจาก  Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ท าให้ประสิทธิภาพ
การดูดลงและมีส ารอง 1 ชุด 
5. ระบบน้ าบ้วนปาก 
 5.1มีที่กรองน้ าก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้ าบ้วนปาก และสามารถถอดที่กรองมาล้างท าความสะอาด
ได้ง่าย  
 5.2 มีระบบควบคุมการจ่ายน้ าลงถ้วนน้ าบ้วนปาก และหยุดการจ่ายน้ าโดยอัตโนมัติ(ระบบใช้
น้ าหนักหรือเวลา) พร้อมระบบ Manual และน้ าล้างอ่าง ปิด-เปิดด้วย Automatic และ Manual 
 5.3 อ่างน้ าบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบท าด้วยวัสดุที่คราบสกปรกไม่เกาะติด มีท่อน้ าปล่อยน้ าลงใน
อ่าง และมีท่ีกรองวัสดุหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้าง และท าความสะอาดได้ 
           5.4 มีกล่องสวิทซ์ควบคุมเก้าอ้ีคนไข้, โคมไฟ,ไฟที่ด้ามกรอ และแก้วน้ า 
           5.5 มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ าทิ้ง ที่สามารถถอดออกมาล้างท าความสะอาดได้ และชุดอ่างบ้วน
ปากสามารถปรับหมุนได้อย่างน้อย 45 องศา เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของผู้ช่วยทันตแพทย์ 
 5.6 มี Tripple Syringe 1 ชุด พร้อมที่วาง (คุณสมบัติเดียวกับข้อ 2.3 ) 
 5.7 มีระบบ Emergency Stop ในกรณีเก้าอ้ีปรับลงเจอสิ่งกีดขวาง ระบบจะหยุดท างานของ
เก้าอ้ีโดยอัตโนมัติ 

6. เก้าอ้ีคนไข้ 
 6.1 สามารถปรับพนักเก้าอ้ีให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูงต่ าของเก้าอ้ีได้
ด้วยระบบไฮดรอลิค เป็นแบบ Z-Type 
 6.2 Head Rest จะต้องมีที่รองรับของศีรษะคนไข้ และสามารถปรับสูงต่ าได้ตามความต้องการ
ตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้ 

6.3 ระบบในการปรับ  Preset และ Auto return (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ าหนัก
ตัวมาก 120 กก. ต าแหน่งที่ตั้งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง 

6.4  ระบบ Control เก้าอ้ีจะต้องเป็นระบบไมโครโปรเพรสเซอร์ที่มีหน่วยความจ าอย่างน้อย    
2 ต าแหน่ง ในการปรับเอน ตั้ง และขึ้น –ลง (Auto return Preset)  ต าแหน่ง Last Position และ
ระบบ Manual  

6.5 เวลาปรับต าแหน่ง  Auto Preset ไฟส่องปากต้องเปิดเอง และปรับต าแหน่ง Return 
Preset ไฟส่องปากต้องดับเอง 
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6.6 ปุ่มปรับต าแหน่ง Preset และ Auto return (Zero Position) มี 3 จุด คือบริเวณถาดวาง

เครื่องมือ บริเวณอ่างบ้วนปาก หรือสวิตซ์เท้า 
6.7 มีระบบป้องกันความปลอดภัย (Safety Switch) ไม่น้อยกว่า 2 จุด คือ บริเวณถาดวาง

เครื่องมือ บริเวณอ่างบ้วนปาก บริเวณสวิตซ์เท้า บริเวณพนักพิง และบริเวณฐานยูนิต 
6.8 โครงสร้างที่รับน้ าหนักเบาะคนไข้ท าจากโลหะอลูมิเนียมหล่อชิ้นเดียวกันที่แข็งแรง  

7. อุปกรณ์ประกอบ 
 7.1 เก้าอ้ีทันตแพทย์ จ านวน 1 ตัว  
  7.1.1 ฐานมีล้อเลื่อนไม่ต่ ากว่า 5 ล้อ และปรับความสูง-ต่ าได้ด้วย ระบบ Pneumatic 
  7.1.2 มี Lumbar Support 
  7.1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) และผลิตภัณฑ์เดียวกับ  
ยูนิตท าฟัน 
 7.2 เก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ จ านวน 1 ตัว 
                     7.2.1 ฐานมีล้อเลื่อนไม่ต่ ากว่า 5 ล้อ มีโครงโลหะเป็นวงรอบส าหรับวางเท้า และ 

         ปรับระดับความสูงต่ าได้ด้วยระบบ Pneumatic 
  7.2.2 มี Lumbar Support และท่ีพักเท้า 
  7.2.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) และผลิตภัณฑ์เดียวกับ 
ยูนิตท าฟัน 
 7.3 Automatic Voltage Stabilizer จ านวน 1 เครื่อง 
  7.3.1 สามารถรับภาระโหลดได้ไม่น้อยกว่า 5 KVA 
  7.3.2 สามารถรับแรงดันไฟฟ้า Input ได้ระหว่าง 180 - 250  โวลต์ เป็นอย่างน้อย 
  7.3.3 สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้า Output ได้ 220 โวลต์ +/- 5% 
  7.3.4 มีปลาย Tip 3-Way Syringe ส าร่อง 10 อัน 
  7.3.5 เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าติดตั้งในยูนิตท าฟัน จ านวน 1 ชุด 
8.เงื่อนไขเฉพาะ 
 8.1 มีใบรับประกันคุณภาพ มี Catalog ตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต และมี
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
                8.1.1   ด้ามกรอเร็วและด้ามกรอช้า เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก  
 และมีหลักฐานการอนุญาตน าเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานของทางราชการ และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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               8.1.2  Motor Suction เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศยุโรปตะวันตก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศไทย 
          8.2 มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทผู้ผลิต และตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศของ
อุปกรณ์ทกรายการ 
      8.2.1  ยูนิตท าฟัน เก้าอ้ีทันตแพทย์และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ ต้องผลิตจากโรงงานเดียวกันทั้งชุด  
โดยโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO9001 : 2000, ISO 13485 : 2003 เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศไทย 
 8.3  มีคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
 8.4  มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง โดยละเอียด จ านน 1 ชุด 
           8.5 มีสนับสนุนอะไหล่ในการซ่อมบ ารุง  ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากผู้ผลิต 
 8.6 ผู้ขายจะต้องรับประกันอย่างน้อย 3 ปี นับจากวันตรวจรับของครบ 
           8.7 ในระยะประกัน ผู้ขายจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน 7วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง  
                 และหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องยินดีเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ 
                 หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
  8.8 ผู้ขายต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตการใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และ
จะต้องมาตรวจเช็คบ ารุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือน ระยะเวลา 3 ปี 
9. เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีคุณสมบัติท่ีส าคัญในการใช้ ดังนี้ 
   9.1 เมือ่ดูมาตรวัดแสดงการท างานของด้ามกรอ 
         9.1.1 เมื่อด้ามกรอท างานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 15 นาที่ แรงดันอากาศอัดที่ด้ามกรอ ต้องคงที่
ตลอดเวลา ตามค่าท่ีก าหนดจากเอกสารก ากับด้ามกรอ 
         9.1.2 เมื่อหยิบด้ามกรออกจากที่วางหรือที่ใส่ ตั้งแต่ 2 ด้ามกรอขึ้นไป หรือเหยียบสวิทซ์เท้าต้องมีด้าม
กรอที่ท างานเพียงด้ามกรอเดียว คือด้ามกรอท่ีหยิบออกมาแรกสุด(ทดสอบระบบ First Priority) 
  9.2 เมื่อเป่าลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกส่องปากหรือกระจกเงาต้องไม่มีละอองน้ าเกาะติดที่ผิวกระจก
ส่องปากหรือกระจกเงา 
  9.3 เมื่อใช้ High Volume Suction ดูดละอองน้ าให้ขณะขูดหินปูนไฟฟ้า ที่ระยะ 10 เซนติเมตร ระหว่าง 
Suction Tip กับปลาย Tip ของหัวขูดการดูดละอองน้ าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 นาที จะต้องสามารถ
ดูดได้ด ี
  9.4 เมื่อใช้  High Volume Suction ร่วมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลา 10 นาที่ แรงดูด High 
Volume Suction และ Saliva Ejector ต้องคงที ่
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    9.5 ตัวเก้าอ้ีคนไข้ เมื่อใช้ปุ่มปรับต าแหน่ง Preset กับคนที่มีน้ าหนักมากกว่า 120 กิโลกรัม ต าแหน่ง Preset
จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว้ 
     9.6 ในกรณีปุ่มปรับต าแหน่ง Preset และ Auto-return (Zero Position) อยู่ที่สวิทซ์เท้าขณะที่ก าลังใช้
งานด้ามกรอ ตัวเก้าอ้ีคนไข้ต้องไม่ท างาน ไม่ว่าจะปรับเก้าอ้ีอยู่ในต าแหน่งใดก็ตาม(ทดสอบ Chair Lock 
System)   
   

 
ลงชื่อ……………………………………………..ประธานกรรมการ 
          (นางสุทธยา ผะอบเหล็ก) 
     รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
ลงชื่อ…………………………………………….กรรมการ 
        (นายสุริยน    จูรัตนากร) 
          ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ลงชื่อ…………………………………………….กรรมการ 
        (นางพิมพา  อภิสิทธิ์วิทยา) 
          ทันตแพทย์ช านาญการ 
ลงชื่อ…………………………………………….กรรมการ 
          (นายวิกรม   อมรดารา) 
           ทันตแพทย์ช านาญการ 
ลงชื่อ…………………………………………….กรรมการ 
         (นายนภดล  ศรีทองค า ) 
        ทันตแพทย์ช านาญการ 
ลงชื่อ…………………………………………….กรรมการ/เลขานุการ 
        (นางกอบแก้ว  เริงธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

      1. ชื่อโครงการ    จัดซื้อ  ยูนิตท าฟัน   (Dental Master Unit) จ านวน ๑๓ ชุด 
                           /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เป็นเงิน  5,564,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง …………………………………… เป็นเงิน 5,564,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหมื่น

สี่พันบาทถ้วน)  (ชุดละ 428,000 บาท)  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 บัญชีราคาคามาตรฐานส านักงบประมาณ                    
4.2                
4.3    

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคา (ราคาอ้างอิง) 
5.1 นางสุทธยา ผะอบเหล็ก 

          5.2 นายสุริยน   จูรัตนากร 
          5.3 นางพิมพา  อภิสิทธิ์วิทยา 
          5.4 นายวิกรม  อมรดารา 
          5.5 นายนภดล ศรีทองค า 
          5.6 นางกอบแก้ว เริงธรรม 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 


