
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดบัได้ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 
…………………………………………. 

1. ความต้องการ     เครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  เพ่ือใช้ในกำรบ ำบัดรักษำโรคที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกสันหลัง              
                                             ข้อต่อหลัง กล้ำมเนื้อหลัง และกล้ำมเนื้อต้นคอ  หมอนรองกระดูก 
                                             และกระดูกต้นคอ 
3. คุณสมบัติท่ัวไป 

3.1 ใช้กับไฟฟ้ำ ขนำด 220 V. 50 Hz + 15 % 
3.2 เป็นเครื่องที่ควบคุมกำรท ำงำนด้วยระบบโพรเซสเซอร์ มี Self Test ขณะเปิดเครื่องทุกครั้ง 

4. คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.1 หน้ำจอเป็นสีระบบสัมผัส (Touch Screen)  ชนิด TFT  
4.2 สำมำรถเลือกกำรใช้งำนในรูปแบบภำษำไทย 
4.3 สำมำรถใช้งำนได้จำก 3 โหมด คือ จำก โปรแกรมรักษำ (Protocol) จำกโปรแกรมที่บันทึก 

(Favorite)และปรับค่ำเอง (Manual) 
4.4 สำมำรถเลือกแรงดึงในกำรแสดงในหน่วย นิวตัน,ปอนด์ หรือกิโลกรัมได้  
4.5 แบบ  Manual สำมำรถใช้งำนได้  5 ลักษณะ คือ  

-   แบบคงที่ ( Static traction ) 
-   แบบเป็นจังหวะ (Intermittent traction) 
-   แบบโปรเกรสซีฟ (Progressive)โดยสำมำรถตั้งได้ 1-25 ขั้น 
-   แบบรีเกรสซีฟ(Regressive)โดยสำมำรถตั้งได้ 1-25 ขั้น 
-   แบบไซคลิก (Cyclic) 

4.6 สำมำรถตั้งแรงดึงได้สูงสุด 900 N (90 Kg.) และสำมำรถตั้งแรงดึงได้ต่ ำสุด15 N (1.5 Kg. )
พร้อมสำมำรถเลือกตั้งจำกเปอร์เซ็นต์น้ ำหนักตัวได้ 

4.7 ควำมละเอียดในกำรปรับแรงดึง ขั้นละ 0.1 กิโลกรัม  
4.8 มีระบบเตือนเมื่อแรงดึงมำกกว่ำ 20 กิโลกรัม (200 นิวตัน)  
4.9 สำมำรถตั้งควำมเร็วในกำรดึงได้  0.1-5 กิโลกรัม/วินำที หรือเลือกจำกแผนภำพได้  
4.10 สำมำรถตั้งเวลำหน่วงกำรดึงและคลำยได้แยกจำกกันได้ระหว่ำง 1วินำที ถึง 59 นำท ี
4.11 เวลำในกำรรักษำ สูงสุด 150 นำที ขึ้นกับจ ำนวนรอบที่ตั้ง 
4.12 มีโปรแกรมกำรรักษำ (Protocol) แนะน ำ ข้อมูลกำรรักษำในเชิงคลินิกและมีรูปภำพแสดง 

 
ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำงปัทมำ ผ่องสมบูรณ์)                                  (นำยสุธน  ชินวฒุิ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำงสำวปรียนิตย์ คับงูเหลือม)         (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 



 
4.13 สำมำรถบันทึกโปรแกรมเพ่ิมเติมได้ มำกกว่ำ 100 โปรแกรม มีสวิทซ์หยุดกำรท ำงำนส ำหรับ

คนไข้แบบใช้สำย 
4.14 ระดับควำมปลอดภัย I Type B ตำมมำตรฐำน IEC 60601-1  

 
5.      คุณสมบัติทั่วไปของเตียง ( Traction treatment couch)  

5.1 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนบนรองรับศรีษะและล ำตัว และส่วนล่ำงรองรับสะโพกและขำ 
สำมำรถปรับเลื่อนแยกออกจำกกันได้  โครงสร้ำงเตียงแข็งแรงทนทำน  เบำะท ำด้วยหนัง
เทียมอย่ำงดี ไม่ยุบตัวเมื่อเลิกใช้งำน ท ำควำมสะอำดง่ำย  

5.2 ขนำดของเตียง (กว้ำงxยำว) ประมำณ 67x195 ซม.  
5.3 สำมำรถปรับควำมสูง-ต่ ำ ของเตียงได้ประมำณ 46-95 ซม. โดยใช้ระบบไฟฟ้ำ  
5.4 สำมำรถรับน้ ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม 
5.5 มีล้อ 4 ล้อ เพ่ือสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย และสำมำรถล็อคให้อยู่กับที่ได้ด้วยระบบขำพิเศษ 4 

ขำ 
5.6 เก้ำอ้ีรองรับขำฐำนท ำด้วยสแตนเลสอย่ำงดี สำมำรถปรับระดับสูงต่ ำแยกกันสองข้ำงได้  
 

6. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน  : 1 เครื่อง 
6.1 Patient stop switch      1      ชุด 
6.2 Fixing knobs       4      อัน 
6.3 Cord (nylon)  with carabine hook    1      ชุด 
6.4 Operating instructions      1      เล่ม 
6.5 Mains cable       1      เส้น 
6.6 Thoracic belt and Pelvic belt     1      ชุด 
6.7 Head halter with spreader bar    1      ชุด 
6.8 Flexistool       1      ชุด 
6.9 Traction frame       1      ชุด 
 

7. เงื่อนไขเฉพาะ 
7.1 เป็นผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป  ทั้งเครื่องดึงหลังและเตียง 
7.2 รับประกันคุณภำพ 2 ปี 
7.3 มีคู่มือกำรใช้งำนเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ชุด 

 
ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำงปัทมำ ผ่องสมบูรณ์)                                  (นำยสุธน  ชินวฒุิ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำงสำวปรียนิตย์ คับงูเหลือม)         (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 
 



 
 
 
 

กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 

ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 
1. ชื่อโครงกำร    จัดซื้อ เครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 
                  /หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 
 
2.วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร เป็นเงิน 375,000 บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
 
3.วันที่ก ำหนดรำคำกลำง     สิงหำคม  2561  เป็นเงิน 375,000 บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
  
4. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 

4.1 บริษัท เอ็นรำฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ำกัด          

4.2 บริษัท ชินกฤช จ ำกัด         

4.3 บริษัท เอรำวัณ โฮเทค จ ำกัด 

 
5. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำ (รำคำอ้ำงอิง) 
                5.1 นำงปัทมำ ผ่องสมบูรณ์  
                5.2 นำยสุธน  ชนิวุฒิ  
                5.3 นำงสำวปรียนิตย์ คับงูเหลือม 
                5.4 นำงกรรณิกำ  หมอแสง 
   
   
     

 
 
 


