
  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

……………………………… 
 

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เป็นเตียงส ำหรับท ำกำรผ่ำตัดศัลยกรรมทั่วไปโดยใช้ระบบไฟฟ้ำ ควบคุมกำรท ำงำนผ่ำน
รีโมทคอนโทรล (Remote Control) แบบมีสำยหรือแบบไร้สำย พ้ืนเตียงเป็นวัสดุโปร่ง
แสงเอกซเรย์ สำมำรถจัดท่ำผ่ำตัดทำงด้ำนศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมเฉพำะทำงอ่ืนๆ
ได ้

2. คุณสมบัติเฉพาะของเตียงผ่าตัด 
2.1 เป็นเตียงระบบอิเลคโตรไฮโดรลิค (Electro-Hydraulic) ท ำงำนด้วยระบบไฟฟ้ำจำก

แบตเตอรี่แบบชำร์จไฟได้อยู่ภำยในฐำนเตียง ใช้ไฟฟ้ำขนำด 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท 
2.2 เคลื่อนย้ำยเตียงได้โดยล้อหมุนทั้ง 4 ล้อ มีระบบล็อคเตียงโดยกำรยกล้อขึ้นแล้ววำงฐำน

เตียงลงกับพ้ืนเพื่อควำมมั่นคงในกำรรับน้ ำหนัก 
2.3 โครงสร้ำงฐำนเตียงท ำด้วย Robust cast steel ทนต่อแรงกระแทกและน้ ำยำฆ่ำเชื้อ  
2.4 ฝำครอบตอเตียง, ฝำครอบฐำนเตียง และรำวข้ำงเตียงท ำด้วยโลหะปลอดสนิมชนิด 

CrNi Steel โดยฝำครอบฐำนเตียงเป็นแบบแบนรำบชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ 
2.5 พ้ืนเตียงพร้อมเบำะที่แสงเอ็กซเรย์สำมำรถฉำยผ่ำนได้ แบ่งออกได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ส่วน 
2.6 เบำะเป็นชนิด Soft Foam Core แบบสองชั้นสำมำรถป้องกันกำรกดทับเนื่องจำกกำร

ท ำผ่ำตัดระยะเวลำนำน มีควำมหนำ 80 มิลลิเมตร 
2.7 ส่วนรองรับแผ่นหลังแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนบนสำมำรถประกอบได้ทั้งด้ำนหัวเตียง

และท้ำยเตียง 
2.8 ส่วนรองรับขำเป็นแบบชิ้นเดียว สำมำรถถอดออกได้ 
2.9 มีชุดควบคุมฉุกเฉิน (Override panel) อยู่บริเวณด้ำนข้ำงตอเตียงส่วนบน ใช้ในกรณีที่

รีโมทคอนโทรลขัดข้อง มีปุ่มกดสไลด์พ้ืนเตียง (Longitudinal Shift) กำรปรับฟังก์ชั่น
ต่ำง ๆ ต้องกดพร้อมกับปุ่มเปิดเสมอ 

 

  ลงชื่อ............................................ประธำนกรรมกำร   ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
(นำยปริญญำ  นำกปุณบุตร)                  (นำยสุธน     ชินวุฒิ) 
 

     ลงชื่อ..............................................กรรมกำร       ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
           (นำงสำวสุกัญญำ  พรรณกลิ่น)                   (นำงกอบแก้ว เริงธรรม) 
 



  

2.10 รีโมทคอนโทรลสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงน้อยดังนี้ 
2.10.1 มีหน้ำจอแสดงตัวเลของศำและรูปภำพขณะท ำกำรปรับท่ำต่ำงๆ และระดับ

พลังงำนของแบตเตอรี่ 
2.10.2 มีปุ่มปรับล็อก-ปลดล็อกเตียง 
2.10.3 มีปุ่มส ำหรับปรับเตียงกลับสู่แนวระนำบ (Level) 
2.10.4 สำมำรถบันทึกกำรจัดท่ำ (Memory position) ได้ 10 ท่ำทำง 
2.10.5 สำมำรถแสดงข้อควำมเตือนต่ำงๆได้ (Notifications) 
2.10.6 สำมำรถกดเปิดกำรท ำงำนได้ที่รีโมทคอนโทรลโดยไม่ต้องกดปุ่มเปิดที่ตัวเตียง 

และรีโมทคอนโทรลสำมำรถปิดกำรท ำงำนเองได้โดยอัตโนมัติ 
2.11 ขนำดของพ้ืนเตียงกว้ำง 540 มิลลิเมตร (ไม่รวมรำวข้ำงเตียง) 
2.12 เตียงสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 450 กิโลกรัม 
2.13 กำรปรับท่ำโดยรีโมทคอนโทรลแบบมีสำยท ำได้ดังนี้ 

2.13.1 ปรับระดับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร (ไม่รวมเบำะ) 
2.13.2 ปรับระดับต่ ำสุดได้ 650 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ (ไม่รวมเบำะ) 
2.13.3 ปรับศีรษะต่ ำ (Trendelenberg) ได ้25 องศำ 
2.13.4 ปรับเท้ำต่ ำ (Reverse Trendelenberg) ได ้35 องศำ 
2.13.5 ปรับเอียงซ้ำย-ขวำ (Lateral Tilt) ได ้20 องศำ 
2.13.6 ปรับส่วนรองรับแผ่นหลังขึ้น (Back Up) ได้ 70 องศำ 
2.13.7 ปรับส่วนรองรับแผ่นหลังลง (Back Down) ได้ 40 องศำ 
2.13.8 ปรับส่วนรองรับขำข้ึน (Leg Up) ได ้80 องศำ 
2.13.9 ปรับส่วนรองรับขำลง (Leg Down) ได ้90 องศำ 
2.13.10 ปรับสไลด์พื้นเตียงในแนวระนำบ (Longitudinal Shift) ได้ 300 มิลลิเมตร 
2.13.11 เมื่อกดรีโมทคอนโทรลปรับเลื่อนพ้ืนเตียง slide ไป จะมีเสียงเตือนและ แสดง  

ข้อควำมว่ำ Central position เตียงอยู่ในต ำแหน่งจุดศูนย์กลำง หรือเมื่อปรับเลื่อนไปจนสุด
จะแสดงข้อควำมเป็น Final posional พร้อมกับเสียงเตือน 

2.13.12 ปรับท่ำ Flex / Reflex / Beach Chair position ได ้
2.13.13 ปรับกำรท ำงำนของเตียงได้ทั้งแบบ Normal Mode และ Reverse Mode  
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3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานพื้นฐาน  
3.1 Arm Board with clamp     จ ำนวน 2 ชิ้น 
3.2 Body Strap      จ ำนวน 2 ชิ้น 
3.3 Anesthesia screen     จ ำนวน 1 ชิ้น 
3.4 Radial setting clamp     จ ำนวน 1 ชิ้น 
3.5 Leg holder      จ ำนวน 2 ชิ้น 
3.6 Adapter for Extension Device 1419   จ ำนวน 1 ชุด 
3.7 ชุดควบคุมกำรท ำงำนพร้อมสำย    จ ำนวน 1 ชิ้น  

4. เงื่อนไขเฉพาะ 
4.1       รับประกันคุณภำพเตียงผ่ำตัดพร้อมอะไหล่เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับจำกวันได้ส่ง 
           มอบของ  
4.2       ในระยะประกันหำกเกิดกำรขัดข้องด้วยประกำรใดๆ เนื่องจำกกำรใช้งำนตำมปกติ 
           จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีภำยในก ำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

            4.3       ในกรณีที่กำรแก้ไขเกิน 15 วัน ต้องมีเตียงผ่ำตัดมำเปลี่ยนให้ใหม่ โดยต้องเป็นเตียง 
                           ผ่ำตัดที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดและคุณสมบัติเฉพำะเดิมหรือดีกว่ำ โดยไม่คิดมูลค่ำ 
                           และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งนี้กำรแก้ไขจะต้องไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

4.4       มีคู่มือกำรใช้งำนฉบับภำษำไทย จ ำนวน 2 ชุด และภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 ชุด 
4.5       ต้องเป็นเตียงผ่ำตัดใหม่ท่ีไม่เคยใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
4.6       ต้องจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ช ำนำญงำนมำสำธิตกำรใช้งำนเตียงผ่ำตัดแก่เจ้ำหน้ำที่จน 
            สำมำรถใช้งำนได้เป็นอย่ำงด ี
4.7      ต้องจัดส่งช่ำงผู้ช ำนำญงำนมำอบรมวิธีกำรบ ำรุงรักษำ วิธีกำรซ่อมแก่เจ้ำหน้ำที่ของ 
          โรงพยำบำลจนสำมำรถตรวจสอบอำกำรช ำรุดและซ่อมบ ำรุงเบื้องต้นได้  
4.8      ในระยะประกันต้องมีช่ำงที่ช ำนำญงำนมำตรวจเช็คทุก 6 เดือน 
4.9      มีหนังสือรับรองว่ำมีอะไหล่ส ำรองในกำรซ่อมบ ำรุง และขำยในท้องตลำดเป็นเวลำ 
          10 ปี 
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กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำคำกลำง(รำคำอ้ำงอิง) 

ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 
 
         1.ชื่อโครงการ  จัดซื้อ เตียงผ่ำตัดทั่วไประบบไฟฟ้ำพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยำบำลสมเด็จ 
                            พระยุพรำชตะพำนหิน 
                            /หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 
         
          2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   เป็นเงินทั้งสิ้น  1,760,000 บำท(หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนหกหมื่น   
บำทถ้วน)  
          
          3.วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  สิงหาคม 2561  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,760,000 
บำท(หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนหกหมื่นบำทถ้วน) 
           
          4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
            4.1 บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์  จ ำกัด 
            4.2 บริษัท เมดิทอป  จ ำกัด 
            4.3  บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
            4.4 บริษัท ไฮเทคเมดิคอล จ ำกัด 
            4.5 บริษัท ซ่อมและขำยเครื่องมือแพทย์ จ ำกัด  
          
         5.รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคา(ราคาอ้างอิง)  

  5.1 นำยปริญญำ  นำกปุณบุตร 
            5.2 นำยสุธน  ชินวุฒิ 
            5.3 นำงสำวสุกัญญำ พรรณกลิ่น 
            5.4 นำงกอบแก้ว   เริงธรรม 
 
 
 

 
 


