
 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ตู้เย็นเก็บพลาสม่า และเกล็ดเลือด 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
……………………………………….. 

 
คุณลักษณะท่ัวไป 
       เป็นตู้แช่แข็งพลาสม่าส าหรับเก็บรักษาตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ เช่น เลือด พลาสมา น  ายา สารเคมี 
เวชภัณฑ์ อาหารเลี ยงเชื อ หรือสารชีววัตถุอ่ืนๆ ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง -20 จนถึง -30 องศา
เซลเซียส 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 520 ลิตร 
2. โครงสร้างภายนอกท าด้วยโลหะเคลือบสีหรือดีกว่า มีลักษณะเป็นตู้ยืน   
3. มีชั นวางจ านวนไม่น้อยกว่า 6 ชั นแต่ละชั นมีตะกร้าพลาสติกทนความเย็นหรือเทียบเท่าสองตะกร้าต่อชั น 
4. มีเพลาที่บานประตูเพ่ือควบคุมการปิดประตูตู้แบบอัตโนมัติในกรณีประตูเปิดออกน้อยกว่า 90 องศา  
5. ขอบประตูมีฉนวนกันความร้อนชนิดยูรีเธนหรือดีกว่า เพ่ือลดอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อน 
6. มีประตูเป็นประตูบานทึบ จ านวน 1 ประต ู
7. มีฉนวนกันความร้อนท าด้วยโพลียูรีเธนแข็ง ขึ นรูปแบบ Body foaming หรือเทียบเท่า 
8. มีระบบป้องกันความเย็นต่ ากว่าที่ก าหนด (Over-cooling) 
9. ชุดระบายความเย็น (Evaporator) เป็นแบบท่อความเย็น 
10. ชุดระบายความร้อน (Condenser) เป็นแบบ Wire tube type เพ่ือระบายความร้อนได้ดี 
11. อุณหภูมิภายในตู้มีค่าความแตกต่างกัน (Uniformity) ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส โดยการวัดในช่วง

อุณหภูมิที่ -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิห้อง +30 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 
12. มีระบบป้องกันการควบแน่นของไอน  าหรือหยดน  า (Anticondensation) 
13. ประตูตู้เป็นแบบบานสวงิ สามารถล็อกประตูตู้ได้ 
14. มีระบบละลายน  าแข็งแบบ manual 
15. มีเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว 
16. มีล้อเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้ 
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17. หน้าจอและระบบควบคุม 
       17.1.  ควบคุมการท างานด้วยระบบ microcomputer หรือดีกว่า 
       17.2.  หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล 
       17.3.  มีสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่ออุณหภูมิผิดปกติและสามารถปิดสัญญาณเตือนได้ 
       17.4.  มีระบบตรวจสอบการท างาน Self-diagnosis 
       17.5.  หน้าจอสามารถแสดงสถานะการท างานที่ผิดปกติของเครื่องได้ดังนี   
                  17.5.1.  เมื่อประตูตู้ปิดไม่สนิทหรือเปิดนานเกินไป 
                  17.5.2.  แสดงสถานะการละลายน  าแข็ง 
                  17.5.3.  ไส้กรองของชุดระบายความร้อน (Condenser filter) อุดตันหรือผิดปกติ 
                  17.5.4.  เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด 
                  17.5.5.  เมื่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิผิดปกติ 
                  17.5.6.  พัดลมมีความผิดปกติ       

18. สามารถใช้งานได้ดีในห้องที่มีอุณหภูมิตั งแต่ -5 จนถึง +35 องศาเซลเซียสหรือช่วงที่กว้างกว่า 
19. สามารถติดตั งในพื นที่จ ากัดได้ โดยสามารถตั งให้ห่างจากผนังหรือก าแพงในรัศมีที่แคบเพียง 10 

เซนติเมตรได้ เพ่ือเป็นการประหยัดพื นที่ติดตั ง 
20. มีตัวยึดล็อกส าหรับคล้องกับอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับก าแพงหรือผนัง เพ่ือป้องกันตู้ล้มในกรณีท่ีใส่ของไม่

สมดุลกัน 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประเทศญี่ปุ่นและประเทศยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา 
2. ผู้ผลิตได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001 หรือ CE 
3. ผู้ขายได้รับการแต่งตั งเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
4. ผู้ขายได้รับการรองมาตรฐานสากล ISO 9001 
5. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี และ การบ ารุงรักษาทุกๆ 6 เดือน 
6. ผู้ขายท าการสอบเทียบเครื่องมือพร้อมออกใบรับรอง (Calibration & Certificate) จากบริษัทที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 17025 แบบ IN-House 1 ครั ง ก่อนการส่งมอบ และหลังใช้งานอีก 1 ครั ง โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

7. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน 
8. มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวน  1  ชุด 
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อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
Safeguard ขนาด  10  Amp   1  ชุด 
Glycerol AR. Grade 500 CC.   1  ขวด 
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การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 
         1.ชื่อโครงการ  จัดซื อตู้เย็นเก็บพลาม่า และเกล็ดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
                            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
         
          2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   เป็นเงินทั งสิ น  250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
          
          3.วันที่ก าหนดราคากลาง )ราคาอ้างอิง( ณ วันที่  สิงหาคม 2561  เป็นเงินทั งสิ น 250,000 บาท(สอง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
         4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง( 
            4.1 บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จ ากัด 
            4.2 หจก.วอเตอร์เกท 
            4.3 บริษัท เลมอน เทคทูเมด จ ากัด  
          
         5.รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคา )ราคาอ้างอิง( 

  5.1 นายวรวิทย์  พูลสวัสดิ์กติิกูล 
            5.2 นายด ารง เครือศุภพงศ์ 
            5.3 นายธนรักษ์  ทิวารักษ์ 
            5.4 นางสุพัตรา หาลาภ 
            5.5 นางกอบแก้ว เริงธรรม 
 
 
 
 
 
 


