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ประกาศจังหวัดพิจิตร 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อยูนิตท าฟัน  ๒ ชุด  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่…………………………….. 

-------------------------------------- 
   จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยูนิตท าฟัน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๒๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสน   
สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
                ๑.ยูนิตท าฟัน โรงพยาบาลบางมูลนาก ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด  
           ๒.ยูนิตท าฟัน โรงพยาบาลวชิรบารมี ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด  

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่ อให้ผู้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖.    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดพิจิตร ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 
 

/๙.ไม่เป็น… 



-๒- 
 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ     
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ก าหนด 

      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
            ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช.
ก าหนด 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ………………………………………………….ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  www. ppho 
moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔ ต่อ 
๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ 

 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ผ่านทางอีเมล์ purun.t @ ppho.go.th ภายในวันที่
............................. ..........โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านอีเมล์ 
purun.t @ ppho.go.th และ www.gprocurement.go.th    ในวันที่....................................... 

     ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่        /๒๕๖๑ 

การซื้อยูนิตท าฟัน ๒ ชุด 
ตามประกาศจังหวัดพิจิตร 

ลงวันที่        สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
     ----------------------------------------- 

   จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการ ดังนี้ 
           ๑.ยูนิตท าฟัน โรงพยาบาลบางมูลนาก ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด  
           ๒.ยูนิตท าฟัน โรงพยาบาลวชิรบารมี ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
        - หลักประกันสัญญา 

  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
  ๑.๗ รายละเอียดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

 ๒.๑   มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓   ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ 
 ๒.๔   ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

 
/๒.๕ ไม่เป็น… 



-๒- 
 

 ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วย งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาให้แก่จังหวัดพิจิตร 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 ๒.๑๐ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

       ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการป.ป.ช.ก าหนด 

            ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
                  ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนด 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

/(๒) ในกรณี… 
 



-๓- 
 

   (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   (๔)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                                (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                (๔.๒)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
   (๒)  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  ๔.๔ 
   (๓)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูป แบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

/๔.๒ ในการ.. 



-๔- 
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก  ๑ ชุด และ
โรงพยาบาลวชิรบารมี ๑ ชุด 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแตว่ันเสนอราคา 
ฃโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่ เกิน ๖๐ วัน  นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้ส่งมอบพัสดุ 

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยูนิต    
ท าฟันไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
       ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  โดยผู้
มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                  ๔.๕  ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
                  ๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่……………………………………………….ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                        เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

           ๔.๗  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
ประเภท  PDF  File  (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร  PDF File  ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม ่ หากปรากฏผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
 

/หากปรากฏ… 



 
-๕- 

 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด  

๔.๙  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่ก าหนด 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัด จะพิจารณา 

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
                 ๕.๒  การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดจะพิจารณาจาก ราคารวม     
       ๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ จังหวัดก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่ผลการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย  คณะกรรมการ ฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
  ๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด 

/(๒) ไม่กรอกชื่อ.. 



-๖- 
 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ข้อเสนอรายอื่น 
                 ๕.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่
ถูกต้อง 

 ๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ 
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

       ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคารายต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ 
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัด 

 ๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

 ๖.   การท าสัญญาซื้อขาย 
                 ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันท าการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้ อ จั งหวัดจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนั งสือ 
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 

/๖.๒ ในกรณี… 
 



-๗- 
 

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภาย ใน  ๕  วั นท ากา ร  หรื อจั งหวั ด เห็ น ว่ า ไม่ สมควรจั ดท า ข้ อตกลง เป็ นหนั งสื อ  ตามข้ อ  ๖ .๑ 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ   

ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
(๔)  หนังสือค้ าประกันขอบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔  

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
            ๗. ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน 
                จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อ
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว  

 ๘. อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

 ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบสิ่งของ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 

/๑๐.ข้อ… 



-๘- 
 

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 
                          การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อจังหวัด ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น 
                  ๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ     
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๐.๔ จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
                 ๑๐.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ จังหวัด ค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 
                 ๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้  โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัดไม่ได ้
                          (๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
 

/(๒) มีการ…. 
 



-๙- 
 

                          (๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคารายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                           (๓) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
                           (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ(๑) (๒) หรือ(๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
            ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
            ๑๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                 จังหวัดสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้
เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือท าสัญญากับจังหวัดไว้ชั่วคราว  

     
       จังหวัดพิจิตร 

                                                                      สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยูนิตท าฟัน 
โรงพยาบาลวชิบารมี และโรงพยาบาลบางมูลนาก 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
         …………………………………… 

11.  .  ความต้องการ ความต้องการ ยูนิตท าฟัน มีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อก าหนดยูนิตท าฟัน มีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อก าหนด     
22..  วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   เพ่ือใช้การบริการทันตกรรมเพ่ือใช้การบริการทันตกรรม  
33..  คุณสมบัติท่ัวไปคุณสมบัติท่ัวไป  

3.1     ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง  ระบบเครื่องกรอฟัน  ระบบควบคุม  ระบบดูดน้ าลาย  
          ระบบน้ าบ้วนปากและเก้าอ้ีคนไข้ 

3.2      ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ า ส าหรับเครื่องขูดหินปูน  พร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ า และมีหัวต่อ  
          แบบ Non – Return   Valve   ส าหรับเสียบท่อน้ าได้ 

3.3     มีที่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์  (หลอด LED) ในต าแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน 
3.4     ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์  และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน   

         50 โวลต์ ใช้กับระบบท างานภายในยูนิตทั้งหมด  ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์   
44..  คุณสมบัติทางเทคนิค  

4.1  ระบบให้แสงสว่าง (หลอดไฟชนิด LED หรือ halogen) โดยใช้การสะท้อนของแผ่นกระจก หรือ 
Reflextor  จ านวน 1 หลอด  

4.1.1  แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน 
4.1.2  ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสสามารถปรับได้  ระหว่าง  5,500 ลักซ์ ถึง 28,000 +/- 

2,000 ลักซ ์
4.1.3  ระยะโฟกัสที่จุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

4.1.4  Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,500 – 6,500 องศาแคลวิน 
4.1.5  สามารถปิด-เปิดด้วยระบบ Sensor และ Manual  และสามารถปรับความเข้มแสงได้  

         ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ  
4.1.6  Flexible Arm ส าหรับยึดโคมไฟ    

4.1.6.1  ท าด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม หรือโลหะเคลือบสารป้องกันสนิม 
4.1.6.2  สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวราบและสามารถท ามุม

เอียงได้     
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44..2  2  ระบบเครื่องกรอฟันระบบเครื่องกรอฟัน  
 4.2.1  เครื่องก าเนิดอากาศอัด (Air Compressor)   มีคุณลักษณะดังนี้   

4.2.1.1   เครื่องก าเนิดอากาศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ ามันหล่อลื่นและติดตั้งอยู่ในตู้
ครอบและเป็นสายพานส่งก าลัง 

4.2.1.2   ก าลังของมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
4.2.1.3   ความเร็วรอบของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที 
4.2.1.4   สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ 5 Bar ได้ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ต่อนาที  
4.2.1.5   มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ (Over load)  
4.2.1.6   ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบสารป้องกันสนิม  ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 

พร้อมติดตั้ง Safety Valve และมีมาตรวัดแสดงค่าแรงดันอากาศอัดที่เก็บ
อยู่ในถัง และมีวาล์วเปิดปล่อย อากาศอัดและน้ าทิ้งติดตั้งใช้งานได้อย่าง
สะดวก  

4.2.1.7    มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมการท างานของมอเตอร์ ให้แรงดันอากาศอัดในถัง
อยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut – In มีแรงดันลมไม่ต่ ากว่า 5 Bar 

4.2.1.8    ชุดปรับปรุงคุณภาพลม ต้องติดตั้งในห้องติดตั้งยูนิตท าฟัน โดยชุดปรับปรุง
คุณภาพอากาศอัด มีองค์ประกอบและการติดตั้งเรียงล าดับ ก่อนเข้ายูนิต
ท าฟัน ดังนี้ 

ก. ขจัดน้ าที่เกิดจากการควบแน่นภายในลมด้วย 
Water  Separator ชนิด Auto Drain ที่มี Differential  
Pressure Indicator จ านวน  1 ตัว 

ข. กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในลมให้มีขนาดไม่เกิน  5 ไมครอน ด้วย   
Air  Filter  หรือ  Filter  Grade 10 พร้อม Metal  Guard  หรือ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า  จ านวน  1 ตัว 

ค. กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในลมให้มีขนาดไม่เกิน 0.3 ไมครอนด้วย 
 Mist  Separator  หรือ  Filter  Grade 6  ที่มี Differential   
Pressure  Indicator พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ท่ีมี 
ประสิทธิภาพเทียบเท่า  จ านวน  1 ตัว 
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ง. กรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในลมให้มีขนาดไม่เกิน  0.01 ไมครอน 
           ด้วย   Micro  Mist  Separator  หรือ  Filter  Grade 2  ที่มี   
           Differential  Pressure  Indicator  พร้อม Metal  Guard  หรือ 
           อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า จ านวน 1 ตัว 
จ. ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 Bar  ด้วย Air Regulatorพร้อม 
           มาตรวัดแรงดัน     จ านวน 1 ตัว  

4.2.2  ด้ามกรอ ประกอบด้วย 
4.2.2.1   ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จ านวน 3 ด้ามกรอ โดยมีคุณสมบัติ   

4.2.2.1.1  เป็นชนิด Ceramic Ball Bearing มีคุณสมบัติพิเศษสามารถ 
             ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและลมบริเวณรอบหัวกรอ 
             ขณะหยุดใช้งาน  มีแรงบิด (Torqus)  ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ 
            มีรูน้ าออกระบายความร้อนของหัว Bur  จากการกรอฟันที่ 
            ส่วนหัวไม่น้อยกว่า  3 รู ในใบพัดเป็นแบบ 2 ชั้น  
           (Twin Power) และแต่ละชั้นมี คีบรับแรงลม 16 คีบ 
4.2.2.1.2  ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting หมุนได้ 
              โดยรอบ ด้านท้ายเป็นแบบ Mid west type (4 Holes) และมี 
              ระบบไฟส่องสว่างที่ปลาย Couping LED จ านวน 2 ชิ้น  
4.2.2.1.3   สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 
               135 องศาเซลเซียส  

     4.2.2.1.4    ด้ามกรอเร็วเป็นยี่ห้อเดียวกันกับยูนิตท าฟัน 
4.2.2.2  ด้ามกรอช้า 

4.2.2.2.1   เป็นชนิด Air motor มีด้านท้ายเป็นแบบ 4 Holes 
4.2.2.2.2    สามารถต่อสเปรย์น้ าได้ และสามารถปรับความเร็วได้ 
4.2.2.2.3    มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight)1ด้าม ,ชนิดหักมุม (Contra – 

Angle) 2 ด้าม   
4.2.2.2.4   สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 
             135 องศาเซลเซียส 

4.2.3  สายด้ามกรอเร็ว 2 เส้น มีระบบ Circuit Optic Fiber และเป็นแบบมีไฟเพ่ือรองรับด้าม
กรอแบบมีไฟได้ และควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟที่ด้ามกรอที่ปุ่มควบคุมด้านทันตแพทย์  
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4.2.4  Triple Syringe มีคุณลักษณะดังนี้ 
4.2.4.1  สามารถเป่าน้ าหรือลม  อย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
4.2.4.2  สามารถเป่าน้ าและลมพร้อมกันได้ 
4.2.4.3  สามารถถอดปลายทิป ฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้  

                            4.2.4.4  เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตท าฟันหลัก โดยผลิตและประกอบจาก  
                                       โรงงานเดียวกันกับยูนิตท าฟันทั้งชุด มีแคตตาล็อคท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนจาก 
                                        โรงงานผู้ผลิตและมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต 
          4.2.4.5 ปลายทิปส ารอง จ านวน 10 อัน 
                  4.2.5  สายด้ามกรอ และ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท าด้วยซิลิโคน 

4.2.6  ภาชนะบรรจุน้ ากลั่นส าหรับใช้กับหัวกรอ 
4.2.6.1   เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันลมภายในภาชนะ  ตัวภาชนะจะต้อง 
            ไม่แตกกระจายจนเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
4.2.6.2   เป็นภาชนะท่ีสามารถมองเห็นระดับน้ าได้ 
4.2.6.3   ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 3 บาร์ 
4.2.6.4   มีความจุไม่น้อยกว่า 1.25 ลิตร 
4.2.6.5   สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพ่ือเติมน้ า หรือท าความสะอาดได้สะดวก 
4.2.6.6   มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน 
4.2.6.7   มีภาชนะส ารอง 2 ใบ 

44..3   3   ระบบควบคุมระบบควบคุม  
4.3.1  ระบบควบคุมการท างานของด้ามกรอ  

4.3.1.1  เป็นระบบควบคุมโดยไฟฟ้า (Electric Solenoid Valve) โดยแยกการ 
           ควบคุมแต่ละด้ามกรอในการท างานแบบอิสระ (ในกรณีระบบหนึ่งระบบใดมี 
           ปัญหา อีก 2 ระบบที่มีอยู่จะท างานได้ปกติ) และ มีระบบ  First Priority  
            โดยต้องผลิตและประกอบจากโรงงานที่ผลิตยูนิตท าฟันทั้งชุด                                                          
4.3.1.2  มีระบบป้องกันน้ าย้อนกลับเข้าสู่ระบบควบคุมหัวกรอ  
4.3.1.3  สามารถปรับปริมาณน้ าและแรงดันอากาศอัดที่ใช้ด้ามกรอในแต่ละชุดได้ 
           สะดวกโดยผ่าน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันลมที่ใช้กับด้ามกรอ 
4.3.1.4  ต้องไม่มีการบีบ หรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของน้ าและลมในระบบ 
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4.3.1.5  สายที่เป็นทางเดินของน้ า และลมภายในระบบควบคุม  เป็นสายที่ท าจาก  
           Polyurethane(PU)  และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น อเมริกา หรือ 
           ประเทศในทวีปยุโรป โดยมีการระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายที่ตัวสาย 

  4.3.1.6   มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ  
4.3.1.7  มีที่ใส่ด้ามกรอ ส าหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่ ส าหรับด้ามกรอช้า 1 ที่  และ 
            Triple Syringe 1 ที่ และ ต้องมีท่ีวางส ารองอีก 1ช่อง เป็นแบบ  
             Fully Automatic ควบคุมการท างานโดยใช้ Foot Switch  
4.3.1.8   ที่ใส่ด้ามกรอ และที่วางถาดใส่เครื่องมือด้านทันตแพทย์ ใช้ Flexible Arm 

ร่วมกัน 
4.3.1.9   ที่ใส่ด้ามกรอและท่ีวางถาดใส่เครื่องมือด้านทันตแพทย์สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้ง

แนวราบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ (ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่องแล้ว
สายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพ้ืน) 

                            4.3.1.10  มีที่วางช่องกรอฟันอย่างน้อย 5 ช่อง และด้ามกรอฟันทั้งหมดวางอยู่บน  
                                        Handpiece   Holder เป็นแบบ Fully Automatic ควบคุมการท างานโดย 
                                        ใช้ Foot Switch   

   4.3.2   สวิตช์เท้าในชุดเดียวกัน สามารถควบคุมการท างานได้ดังไปนี้ 
4.3.2.1   สามารถควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ า และปรับระดับพนักพิงของเก้าอ้ี

คนไข้ 
4.3.2.2   สามารถควบคุมการท างานของด้ามกรอโดยใช้ระบบไฟฟ้า (ไม่ใช้ลมร่วมใน

การท างาน) และสามารถเลือกให้หัวกรอท างานอย่างเดียว หรือท างาน
แบบมีน้ าร่วมได้ 

4.3.2.3   สามารถเปิด-ปิด  ไฟส่องปากได้ 
4.3.2.4   มีปุ่มปรับต าแหน่ง PPrreesseett  และ และ AAuuttoorreettuurrnn  ((ZZeerroo  PPoossiittiioonn)) 
4.3.2.5   ทั้งหมดอยู่ในชุดเดียวกันและสามารถเคลื่อนที่ได้ โดยจัดวางต าแหน่งได้ตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน และมีปุ่มปรับต าแหน่ง Preset และ 
Autoreturn (Zero Position) 
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44..4  4  ระบบดูดน้ าลายระบบดูดน้ าลาย ((SSaalliivvaa  EEjjeeccttoorr  และ และ HHiigghh  VVoolluummee  SSuuccttiioonn)) 
4.4.1   เป็นระบบ  Motor Suction และระบบ Air Suction โดยมี Switch ควบคุม เพ่ือให้ 
           สามารถใช้ Air Suction  เป็นระบบส ารองกรณี Motor Suction ช ารุด  
4.4.2   แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ไม่ต่ ากว่า -80 mm.Hg หรือ

เทียบเท่า 
4.4.3   Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถท างานพร้อมกันได้ และการท างาน

เป็นแบบอัตโนมัติ    
4.4.4   มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ าทิ้ง  และสามารถน าออกมาล้างและท าความ

สะอาดได้ 
4.4.5   มีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกกรณี 
4.4.6   มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ารุด  กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
4.4.7   ลมที่ปล่อยออกจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ท าให้

ประสิทธิภาพการดูดลดลง 
4.4.8   กรณีเป็นระบบ Motor Suction Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยน หรือท าความ

สะอาดได้สะดวก 
4.4.9   สายดูดส าหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังด้านในท าด้วยซิลิโคน                 
          หรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติไม่หดตัว หรือตีบตัว ขณะใช้งาน 
4.4.10  Motor Suction ติดตั้งภายในตู้ครอบ   

44..5   5   ระบบน้ าบ้วนปากระบบน้ าบ้วนปาก  
4.5.1  มีที่กรองน้ าก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้ าบ้วนปาก  และสามารถถอดที่กรองมาล้างท าความ

สะอาดได้ง่าย 
4.5.2  มีระบบควบคุมปริมาณน้ าลงถ้วยน้ าบ้วนปากโดยอัตโนมัติ แบบหน่วงเวลา และสวิตซ์เปิด-

ปิดได้  
4.5.3  อ่างน้ าบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบท าด้วยวัสดุที่คราบสกปรกไม่เกาะติด มีท่อน้ าปล่อยน้ าลงใน

อ่างและมีที่กรองวัสดุอย่างหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้าง และท าความสะอาดได้
ง่าย  

4.5.4  มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ าทิ้ง ที่สามารถถอดมาล้าง และท าความสะอาดได้ 
4.5.5  มีปุ่มกดสวิตซ์ควบคุมเก้าอ้ีคนไข้, โคมไฟ, แก้วน้ าและอ่างน้ าบ้วนปาก 
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4.5.6  มี Triple Syringe ที่สามารถเป่าน้ า หรือลม หรือน้ าและลมพร้อมกัน  โดยปลายทิป
สามารถถอดออก ฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้ จ านวน 1 ชุด พร้อมที่วาง 

4.5.7  มีระบบ Emergency Stop ในกรณีเก้าอ้ีปรับลงเจอสิ่งขีดขวาง ระบบจะหยุดการท างานของ
เก้าอ้ีโดยอัตโนมัติ 

4.5.8   ชุดอ่างบ้วนปากสามารถปรับเอียงได้ 90 องศา ทั้งชุด  
            44..6  6  เก้าอ้ีคนไข้เก้าอ้ีคนไข้  

4.6.1    สามารถปรับเก้าอ้ีให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ า ของเก้าอ้ี
ได้ด้วยระบบไฮโดรลิค โดยลักษณะขึ้น-ลง เป็นแบบ Z-type 

4.6.2     Head Rest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominance ของศีรษะคนไข้ และสามารถ
ปรับ สูง – ต่ า ได้ตามความต้องการ  ตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้ 

4.6.3     ระบบในการปรับแต่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ท่ีมี
น้ าหนักตัวมากต าแหน่งที่ตั้งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง 

           4.6.4   ปุ่มปรับต าแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) มี 3 จุด ดังนี้ บริเวณ 
                      ถาดวางเครื่องมือบริเวณอ่างบ้วนปาก และสวิตซ์เท้า โดยในกรณีท่ีปุ่มปรับอยู่ที่สวิตซ์เท้าตัว 
                    เก้าอ้ีต้องมี Chair Lock System 

55..  อุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์ประกอบ  

5.1  เก้าอ้ีทันตแพทย์  จ านวน  1 ตัว 
5.1.1   มีล้อเลื่อน และปรับความสูง – ต่ าได้ ด้วยระบบ Pneumatic 
5.1.2   มี Lumbar Support  
5.1.3   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ 
          ยูนิตท าฟัน 
5.1.4   สามารถใช้เท้าในการปรับระดับได้ 

            5.2   เก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์  จ านวน  1 ตัว 
5.2.1   มีล้อเลื่อน และปรับความสูง – ต่ าได้ ด้วยระบบ Pneumatic 
5.2.2   มี Lumbar Support และท่ีพักเท้า 
5.2.3   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ  
          ยูนิตท าฟัน 
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            5.3  Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA ใช้ควบคุมยูนิตท าฟันทุกระบบที่ 
                  ใช้ไฟฟ้า โดยใช้ได้กับแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับในช่วง  180-260 โวลต์  เป็นอย่างน้อย  และ 
                 แรงดันไฟฟ้าที่ปรับแล้ว  จะต้องไม่เกิน  +/-5% 

66. . เงื่อนไขเฉพาะเงื่อนไขเฉพาะ  
66..1 1 มีใบรับประกันคุณภาพมีใบรับประกันคุณภาพ, , มีมี  CCaattaalloogg ตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต ส าหรับรายการ

ตามข้อ 4 โดย 
6.1.1   ด้ามกรอช้าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก อเมริกาหรือญี่ปุ่น และมีหนังสือ

รับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านการตรวจรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร และยากระทรวงสาธารณสุข 

6.1.2    เครื่องก าเนิดอากาศอัด เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป  อเมริกา หรือ เอเชีย  

6.1.3     มอเตอร์ของระบบดูดน้ าลายเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา , ญี่ปุ่น หรือ
ประเทศไทย 

6.1.4    เก้าอ้ีคนไข้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ถาดวางเครื่องมือ , ชุด FLEXIBLE ARM ยึด
โคมไฟ และอ่างบ้วนปาก  ผลิตและอุปกรณ์จากโรงงานเดียวกันทั้งชุด   

6.1.5     ยูนิตท าฟัน   เก้าอ้ีทันตแพทย์ และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์  ต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน
ทั้งชุด ที่ได้ รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO13485 : 2012 (ยูนิต        
ทันตกรรมโดยตรง )  และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย  

6.1.6   ระบบให้แสงสว่างหรือโคมไฟส่องปาก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา 
หรือญี่ปุ่น (เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและป้องกันการเกิดรังสี UV)  โดยมีหนังสือ
ยืนยันการน าเข้ายื่นต่อคณะกรรมการในวันยื่น-เปิดซอง 

                 6.1.7   ยูนิตทันตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) จากส านักงาน 

                           มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

66..2   2   ยูนิตท าฟันหลักผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจ าหน่าย และมีใบรับรองการเป็นยูนิตท าฟันหลักผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจ าหน่าย และมีใบรับรองการเป็น
ผู้แทนจ าหน่ายภายในประเทศของอุปกรณ์ประกอบทุกรายการผู้แทนจ าหน่ายภายในประเทศของอุปกรณ์ประกอบทุกรายการ      
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66..33      เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญในการใช้ดังนี้เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญในการใช้ดังนี้   
6.3.1   เมื่อดูมาตรวัดแสดงการท างานของด้ามกรอ 

6.3.1.1   เมื่อด้ามกรอท างานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 15 นาที แรงดันลมที่ด้ามกรอ
คงท่ีตลอดเวลาตามค่าที่ก าหนดจากเอกสารก ากับด้ามกรอ 

6.3.1.2   ตลอดระยะเวลา 30 นาที ในช่วง Cut – In ที่เครื่องอัดอากาศท างานแรงดัน
ลมที่ด้ามกรอคงที่ และมีค่าตามท่ีก าหนดจากเอกสารก ากับด้ามกรอ 

6.3.2    เมื่อหยิบด้ามกรอออกจากที่ใส่ ตั้งแต่ 2 ด้ามกรอขึ้นไป และเหยียบสวิตช์เท้า 
           ด้ามกรอจะท างานเพียงด้ามกรอเดียว คือ ด้ามกรอที่หยิบออกมาแรกสุด (ทดสอบ 
            ระบบ First Priority) 
6.3.3    เมื่อเป่าลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกส่องปากหรือกระจกเงา ต้องไม่มีละออง 
           น้ าเกาะติดที่ผิวกระจกส่องปากหรือกระจกเงา 

  6.3.4    เมื่อใช้ High Suction ดูดละอองน้ าในขณะขูดหินปูนด้วยเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าที่ 
                                ระยะ 10 เซนติเมตร  ระหว่าง Suction Tip กับปลาย Tip ของหัวขูดสามารถดูด 
                                ละอองน้ าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 นาที ได้อย่างดี 

6.3.5     เมื่อใช้ High Volume Suction ร่วมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลา 10 นาที  
           แรงดูดของ High Volume Suction และ Saliva Ejector คงท่ี 
6.3.6     ตัวเก้าอ้ีคนไข้ เมื่อใช้ปุ่มปรับต าแหน่ง Preset กับคนทีม่ีน้ าหนักมากกว่า 
            90 กิโลกรัม ต าแหน่ง ไม่เปลี่ยนแปลงจากท่ีปรับไว้ 
6.3.7 เมื่อปุ่มปรับต าแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยู่ที่สวิตช์เท้า 

ขณะที่ก าลังใช้งานด้ามกรอตัวเก้าอ้ีคนไข้จะไม่ท างานไม่ว่าจะปรับเก้าอ้ีอยู่ใน
ต าแหน่งใดก็ตาม (ทดสอบ Chair  Lock System) 

6.3.8     มีคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6.3.9     มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง (Technician/Service Manual)  
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66..33..10   10   รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี  นับจากวันที่ตรวจรับ ผู้ขายต้องส่ง 
           เจ้าหน้าที/่ช่าง มาท าการตรวจสอบประสิทธิภาพ บ ารุงรักษา และท าความสะอาด 
           ทุก 6 เดือน มีการส่งรายงานสรุปผลการ ตรวจสอบสภาพยูนิตหลังมาบ ารุงรักษา 
           ภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมมอบเอกสารแสดงถึงวิธีการตรวจสอบให้ผู้ใช้ทุกครั้ง หากใน 
           ระหว่างการตรวจสอบประสิทธิภาพ บ ารุงรักษาพบว่า มีอุปกรณ์ใดช ารุดเนื่องจาก 
           การใช้งานปกติ ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์  
           ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
66..33..1111    เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน  
66..33..12 12   มีอะไหล่ไว้บริการหลังการขาย  
66..33..13   ผู้ขายต้องประกอบและติดตั้งยูนิตท าฟันจนใช้งานได้ดีและอธิบายการใช้งานให้กับ 
            เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บ ารุงรักษาและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
66..33..14 14   ในระยะเวลาที่รับประกัน หากเครื่องเกิดการช ารุดขัดข้อง ผู้ขายจะต้องรีบ 
           ด าเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากท าการ 
           แก้ไขแล้วแต่ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือน าเครื่อง 
           ใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

      6.3.15   ผู้เสนอราคาได้จะต้องด าเนินการติดตั้งเครื่อง โดยมีระบบน้ า ลม ท่อน้ าทิ้ง และ 
                                ระบบไฟฟ้าสวิทซ์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ระบบสายดิน (Ground) ตามมาตรฐานให้ 
                                สามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น 
     6.3.16   ในกรณีที่มีการย้ายคลินิกทันตกรรมไปสถานที่อ่ืนในโรงพยาบาล ผู้ขายจะย้ายเครื่อง 
                                 ยนูิตท าฟัน   พร้อมอุปกรณ์ท้ังให้ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  
                                ทั้งสิ้น และรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการย้ายดังกล่าว 
    6.3.17   ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดข้อ 12 และ ข้อ 13 ทางบริษัทต้องชดเชย 
                                ค่าเสียหาย 1,000  บาทต่อวัน ให้กับทางสถานบริการของรัฐที่ติดตั้ง กรณี 
                                นอกเหนือจากนี้ให้ท าข้อตกลงกับฝ่ายทันตสาธารณสุขของโรงพยาบาลในอ าเภอที่ 
                                ตดิตั้ง 
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                      6.3.18   เงื่อนไขเฉพาะเพ่ิมเติมข้อ 1-15 จะต้องจัดท าสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
                                โดยมีตัวแทนผู้ขายผู้ซื้อ และพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ 
                      6.3.19 มีหนังสือรับรองทีแ่สดงว่าบริษัทผู้ขายจะมีอะไหล่ส ารองในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
                               5 ปี และรับรองส าเนาถูกต้องและมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันเปิดซอง 
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การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ    จัดซื้อยูนิตท าฟัน โรงพยาบาลวชิรบารมี และโรงพยาบาลบางมูลนาก จ านวน 2 เครื่อง 
                  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
 
2.วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เป็นเงิน 920,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (เครื่องละ 460,000
บาท) 
 
3.วันที่ก าหนดราคากลาง     สิงหาคม  2561 เป็นเงิน 920,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (เครื่องละ 
460,000บาท) 
 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เด็นตัล เซอร์วิส          

4.2 บริษัท สยามเด็นท ์จ ากัด         

4.3 บริษัท พิจิตร เดนตัล จ ากัด 

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคา (ราคาอ้างอิง) 
                5.1 นายสุริยน  จูรัตนากร  
                5.2 นางพิมพา อภิสิทธิ์วิทยา  
                5.3 นายนพดล   ศรีทองค า 
                5.4 นางกรรณิกา  หมอแสง 
   
   
     
 
 


